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Esperto Qualificato 

dott.ssa Iole Fantozzi 

RELAZIONE TECNICA 

Procedura negoziata per l’acquisto di una camera di ionizzazione 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 

  Dalla documentazione dell’unica ditta  che ha partecipato alla procedura negoziata è emerso che vi è la 

rispondenza  dell’ offerta presentata con quanto richiesto dall’Amministrazione per la radioprotezione e le 

misure di radiazioni negli ambienti di lavoro. 

In  sintesi: 

lotto 1 � Tecnologie Avanzate 

Strumentazione offerta  � Camera a ionizzazione LUDLUM MOD. 9DP-1 conforme alle richieste inoltrate 

tramite MEPA 

Ing. Iole Fantozzi 

 


